旋转调强放疗计划验证系统采购需求参数

[bookmark: _GoBack]（1）具备高空间分辨能力与剂量测量精度
（2）具备动态旋转剂量采集能力
（3）具备多系统兼容性与算法成熟度
（4）具备多种性能参数的质量控制测量

